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    Ploufragan, le 02/04/2024 

 
 
 

 

Institut producteur :  ADIAGENE – BioX Diagnostics  

Nom du test : Adiavet PRV Realtime 

Référence : ADI072 

 
Descriptif des réactifs : lot n° 7KTR33 

Date de péremption: 18/03/2026  

Version de notice d’utilisation : n° NF072-09 

Changement de version / lot antérieur : non   

 

Date de réception des réactifs : 27/03/2024  

Etat des réactifs : Bon 

Date de réalisation du contrôle : 02/04/2024 

Code Analyse : APA240402A  

 

Résultats :  

Evaluation de la spécificité satisfaisante 

Evaluation de la sensibilité satisfaisante 

Evaluation de la répétabilité satisfaisante 

Conclusion sur le lot testé conforme 

 
 
 

 A.OGER   C. DEBLANC 
Technicienne   Responsable LNR 
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Contrôle de réactif PCR en temps réel 
pour la recherche de génome  

du virus de la Maladie d'Aujeszky 

Ploufragan, le 15/06/2023 

Institut producteur :  ADIAGENE – BioX Diagnostics 

Nom du test : Adiavet PRV Realtime 

Référence : ADI072 

Descriptif des réactifs : lot n° 7KTR32 

Date de péremption: 09/05/2025  

Version de notice d’utilisation : n° NF072-09 

Changement de version / lot antérieur : non  

Date de réception des réactifs : 09/06/2023 

Etat des réactifs : Bon 

Date de réalisation du contrôle : 14/06/2023 

Code Analyse : APA230614A  

Résultats : 

Evaluation de la spécificité satisfaisante 

Evaluation de la sensibilité satisfaisante 

Evaluation de la répétabilité satisfaisante 

Conclusion sur le lot testé conforme 

A.OGER C. DEBLANC 
Technicienne Responsable LNR 

http://www.anses.fr/
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  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Contrôle de réactif PCR en temps réel 
pour la recherche de génome  

du virus de la Maladie d'Aujeszky 

Ploufragan, le 21/07/ 20 22  

Institut producteur :  ADIAGENE  

Nom du test : Adiavet PRV Realtime 

Référence : ADI072 

Descriptif des réactifs : lot n° 7KTR31 

Date de péremption : 11/07/2024  

Version de notice d’utilisation : n° NF072-09 

Changement de version / lot antérieur : non  

Date de réception des réactifs : 18/07/2022 

Etat des réactifs : Bon 

Date de réalisation du contrôle : 20 et  21/07/ 2022 

Code Analyse : APA220720A et APA220721A 

Résultats : 

Evaluation de la spécificité satisfaisante 

Evaluation de la sensibilité satisfaisante 

Evaluation de la répétabilité satisfaisante 

Conclusion sur le lot testé conforme 

A.OGER C. DEBLANC 
Technicienne Responsable adjointe LNR 

http://www.anses.fr/

